
空間放射線量率測定記録票

レンジ 1
校正定数 1.02

測定者名 記録者名

1回 2回 3回 4回 5回

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.07

土
（アス・コン以外）

0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

アスファルト
・コンクリート

0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09

土
（アス・コン以外）

0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07

土
（アス・コン以外）

0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08

土
（アス・コン以外）

0.09 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07

土
（アス・コン以外）

0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06

土
（アス・コン以外）

0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.11

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

第4班

No 地図番号

測定場所
 （個人宅名ではなく

○○地内
△△神社前

□□バス停　など記載）

測定日
測定
時刻

天候

風の強さ
(強風・中

風・弱風・無
風)

1 A18
椎木字段ノ原地内
フクダ物産（株）南

4月22日 9:45 晴れ

晴れ 中風

地面の状況

指示値（μSv/h）
※地面より1mの高さで測定
 　電源を入れてから３０秒後に読みあげる 平均値 備考

オリエンタルモーター前 4月22日 9:58 晴れ

中風

2 A17 椎木字段ノ原地内 4月22日 9:52

弱風

4 C17 コスモ精機 4月22日 10:03 晴れ 中風

3 B17

晴れ 弱風

5 C16 初野字内沢地内 4月22日 10:09 晴れ

黒木字朝日前地内 4月22日 11:33 晴れ

弱風

6 D17 初野集会所 4月22日 11:26

中風

8 E19
黒木字榎下地内

川坊橋
4月22日 13:13 晴れ 強風

7 E18

9 D18 大野駐在所 4月22日 13:18 晴れ 強風
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空間放射線量率測定記録票

レンジ 1
校正定数 1.02

測定者名 記録者名

1回 2回 3回 4回 5回

第4班

No 地図番号

測定場所
 （個人宅名ではなく

○○地内
△△神社前

□□バス停　など記載）

測定日
測定
時刻

天候

風の強さ
(強風・中

風・弱風・無
風)

地面の状況

指示値（μSv/h）
※地面より1mの高さで測定
 　電源を入れてから３０秒後に読みあげる 平均値 備考

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06

土
（アス・コン以外）

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07

土
（アス・コン以外）

0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.10

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07

土
（アス・コン以外）

0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08

土
（アス・コン以外）

0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08

アスファルト
・コンクリート

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

土
（アス・コン以外）

0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08

土
（アス・コン以外）

0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

土
（アス・コン以外）

0.08 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09

晴れ 中風

椎木字北向地内
鹿又造園前

4月22日 13:27 晴れ

10 B19 椎木字新城下地内 4月22日 13:33

中風

12 C18 大坪公会堂 4月22日 13:22 晴れ 中風

11 B18

晴れ 中風

13 C19 大坪字境ノ内地内 4月22日 13:40 晴れ

初野字南萱倉地内 4月22日 11:07 晴れ

弱風

14 D19
石上字みさご沢地内

（沢堤ため池）
4月22日 13:48

中風

16 F17
黒木字堂ヶ平地内

堂ヶ平溜池東
4月22日 10:52 晴れ 弱風

15 E17

晴れ 弱風

17 F19 県営住宅小野団地南 4月22日 11:42 晴れ 弱風

18 F18 小野多目的集会所 4月22日 11:37
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空間放射線量率測定記録票

レンジ 1
校正定数 1.02

測定者名 記録者名

1回 2回 3回 4回 5回

第4班

No 地図番号

測定場所
 （個人宅名ではなく

○○地内
△△神社前

□□バス停　など記載）

測定日
測定
時刻

天候

風の強さ
(強風・中

風・弱風・無
風)

地面の状況

指示値（μSv/h）
※地面より1mの高さで測定
 　電源を入れてから３０秒後に読みあげる 平均値 備考

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07

土
（アス・コン以外）

0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08

アスファルト
・コンクリート

0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07

土
（アス・コン以外）

0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09

土
（アス・コン以外）

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08

土
（アス・コン以外）

0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16

アスファルト
・コンクリート

0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08

土
（アス・コン以外）

0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 参考

アスファルト
・コンクリート

0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08

土
（アス・コン以外）

0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10

アスファルト
・コンクリート

0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09

土
（アス・コン以外）

0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

小野字山ヶ平地内 4月22日 10:44 晴れ 弱風

20 H15 小野字天明地内 4月22日 10:36 晴れ 弱風

19 G16

晴れ 弱風

21 G15 小野字天明地内 4月22日 10:32 晴れ

初野字清名沢地内 4月22日 11:02 晴れ

弱風

22 F15
初野字清名沢地内

丸森町？
4月22日 10:27

弱風

24 E16
初野字旗頭地内

羽黒温泉前
4月22日 11:19 晴れ 弱風

23 F16

25 C15 初野　旗巻峠 4月22日 10:14 晴れ 中風

26

27
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空間放射線量率測定記録票

レンジ 1
校正定数 1.02

測定者名 記録者名

1回 2回 3回 4回 5回

第4班

No 地図番号

測定場所
 （個人宅名ではなく

○○地内
△△神社前

□□バス停　など記載）

測定日
測定
時刻

天候

風の強さ
(強風・中

風・弱風・無
風)

地面の状況

指示値（μSv/h）
※地面より1mの高さで測定
 　電源を入れてから３０秒後に読みあげる 平均値 備考

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

アスファルト
・コンクリート

#VALUE!

土
（アス・コン以外）

#VALUE!

28

29

30

32

31

33

34

36

35
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